
Kurzanleitung zum HAMILTON-HF90
Austauschen der Batterie

VORSICHT

Die Batterie ist schwer. Bitte vorsichtig 
handhaben.

Führen Sie die Batterie unter dem Gerät, 
etwas weiter vorne ein.

Führen Sie den elektrischen Anschluss 
der Batterie in die Vertiefung unter dem 
Gerät ein. 

Schieben Sie die Batterie zurück, bis sie mit 
einem Klicken einrastet.

Ein hörbares Klicken zeigt an, dass die 
Batterie korrekt sitzt.
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Drücken Sie die Schalter an der Seite der 
Batterie und entriegeln Sie die Batterie. 
Beginnen Sie dann damit, die Batterie nach 
vorne zu schieben.

Schieben Sie die Batterie vorsichtig weiter 
nach vorne.

Das Elektronikfach auf der Batterie 
verhindert, dass sie sich komplett aus dem 
Gerät schieben lässt.
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Entfernen der Batterie

VORSICHT

Die Batterie ist schwer. Bitte vorsichtig 
handhaben.

Wenn die Batterie sich in der korrekten 
Position befindet, bringen Sie sie nach unten 
und holen Sie sie unter dem Gerät heraus.


