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Kurzanleitung zur Verlängerung für den Inkubator

10108298 Verlängerung für den Inkubator, 0,33 m, unbeheizt, neonatale Patienten
Für den Einsatz mit Beatmungsschlauchsets für neonatale/pädiatrische Patienten PN 10103261 und 
10119946

Weitere Informationen in 
der Gebrauchsanweisung, 

PN 10112976

Setup für Inkubator Setup für Wärmebett
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